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ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 
205-14-О - Набавка медицинске опреме- аутокерторефрактометар за потребе Клинике за очне болести Клиничког центра Војводине


ПИТАЊE ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:
„Poštovani,
Vezano za javnu nabavku medicinske opreme-autokeratorefraktometar za potrebe klinike za ocne bolesti Klinickog centra Vojvodine , molimo Vas da nam odgovorite na sledeca pitanja:
Refraktometrija:
1) Opseg merenja:
SPH: -20,00D do +23,00D (u koracima od 0,12D/0,25D)-Molimo Vas da nam odgovorite da li je prihvatljivo ponuditi opseg -25 D do + 22 D (u koracima od 0,12D/0,25D) ;
CYL: 0D do +/- 12,00D (u koracima od 0,12D/0,25D)- Molimo Vas da nam odgovorite da li je prihvatljivo ponuditi opseg 0 D do ± 10 D (u koracima od 0,12D/0,25D);    
2) Maksimalni precnik pupile: 2,3 mm-Molimo Vas da nam odgovorite da li se ovde misli na minimalan precnik pupile ( 2,3 mm) za koji je moguce izvrsiti merenje.
3) Vertex distanca: 0 i 12, 13.5, 13.75, 15 ili 16-Molimo Vas da nam odgovorite da li se ovde moze ponuditi Vertex distanca: 0.0, 10.0, 12.0, 13.5, 15.0 mm;
4) Pupilarna distanca: 1 do 83 mm- Molimo Vas da nam odgovorite da li se ovde moze ponuditi pupilarna distanca : 10 - 85 mm;
5) Precnik pupile: 2.0 do 12.0 mm - Molimo Vas da nam odgovorite da li je prihvatljivo u koliko se ova tehnicka karakteristika ne nalazi u katalogu koji se prilaze, dostaviti izjavu ovlascenog Predstavnistva, da ponudjeni uredjaj zadovoljava trazenu tehnicku karakteristiku.


Keratometrija:
1) Opseg merenja:
Precnik zakrivljenosti: 5.00 do 11.00 mm. Molimo Vas da nam odgovorite da li je prihvatljivo ponuditi precnik zakrivljenosti : 5.0 - 10.2 mm;
2) Oblast merenja
Centralno: u precniku 3.2 mm (R 8.0 mm)
Periferno: 25 stepeni u precniku 6.8 mm (R 8.0 mm)-Molimo Vas da nam odgovorite da li je prihvatljivo u koliko se ove tehnicke karakteristike ne nalaze u katalogu koji se prilaze, dostaviti izjavu ovlascenog Predstavnistva, da ponudjeni uredjaj zadovoljava trazene tehnicke karakteristike.
3) Merni opseg velicine roznjace: 0 do 16.0 mm. Molimo Vas da nam odgovorite da li je prihvatljivo ponuditi merni opseg velicine roznjace: 2.0 - 12.0 mm;
Opste:
Interna memorija za 50 pacijenata (100 ociju)-Molimo Vas da nam odgovorite da li je prihvatljivo ponuditi uredjaj sa internom memorijom za 20 ociju;
Komunikacioni intefejs: RS232, USB, IR-Molimo vas da nam odogovrite da li je neophodno ponuditi uredjaj koji ima i IR, ili je dovoljan  uredjaj koji poseduje RS232 i USB.“

ОДГОВОР КЦВ-А НА ПИТАЊЕ:
[bookmark: _GoBack]
Рефрактометрија:
1) Да, прихватљиво је.
2) Да, мисли се на минималан пречник.
3) Да, може се понудити Vertex дистанца: 0.0, 10.0, 12.0, 13.5, 15.0 mm.
4) Да, може се понудити пупиларна дистанца 10 - 85 mm.
5) Да, прихватљиво је.
Keratometrija:
1) Да, прихватљиво је.
2) Да, прихватљиво је.
3) Да, прихватљиво је.

Opste:
1) Да, прихватљиво је.
2) Да, неопходно је понудити  и уређај који има IR.


С поштовањем, 
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