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ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 


БРОЈ 75-16-О - Набавка медицинске опреме за потребе Клинике за гинекологију и акушерство у оквиру Клиничког центра Војводине


 ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:

“Poštovani,
U skladu sa ZJN član 63.stav 2 Zakona o javnim nabavkama, molimo Vas da nam date sledeća pojašnjenja u vezi sa konkursnom dokumentacijom, partija 2: portabl kolor ultrazvuk.
Uvidom u minimalne tehničke karakteristike zahtevane za partiju br.2 - portabl kolor ultrazvuk, a koje se nalaze na stranicama 5 i 6 konkursne dokumentacije, želeli bi smo da ovim putem ukažemo naručiocu da zbroj dole navedenih tehničkih karakteristika odgovara samo jednom ponudjaču, t.j. proizvodjaču, a što je u suprotnosti sa stavom 2 člana 10. Zakona o javnim nabavkama -Načelo obezbeđivanja konkurencije, t.j. da na ovaj način ne postoji mogućnost učešća na navedenoj JN ni jednog drugog proizvodjača, osim proizvođača Samsung Medison sa modelom Ugeo H 70. Zbog toga ćemo iskoristiti mogućnost koju nam pruža Zakon o javnim nabavkama i kroz sledeća pitanja ukazati naručiocu da preformulacijom nekih od tehničkih karakteristika, može ispoštovati navedeni član Zakona o JN i učiniti ovaj postupak javne nabavke transparentnim i otvorenim za sve ponudjače vrhunskih portabilnih ultrazvučnih aparata.
Prvo pitanje se odnosi na zahtev broj 1. minimalne tehničke specifikacije koji zahteva da ponuđena konveksna (abdominalna) sonda mora biti ili matrične ili single crystal tehnologije. S obzirom da različiti proizvodjači imaju patentirane različite tehnologije proizvodnje sondi, t.j sečenja i rasporeda kristala u njima, a kojima se postiže isti rezultat kao i sa gore zahtevanim, single crystal ili matrix tehnologijama, a to je vrhunska rezolucija, bolja prodornost, manje zagrevanje a
time i veća dugotrajnost i si	,predlažemo naručiocu da zahtevanu tehničku karakteristiku proširi
rečima:
„ili neke druge patentirane napredne tehnologije proizvodnje -navesti naziv "
Na taj način bi se izbeglo da u kombinaciji sa tehničkom karakteristikom pod brojem 4.2., u kojoj se izmedju ostalog zahteva:
„Moguće pokazatipromenu dinamičkog opsega u inkrementima od 1 dB"
a što opet ispunjava samo navedeni proizvodjač, da se izvrši ograničavanje konkurencije korišćenjem tehničkih specifikacija, što je u suprotnosti sa članom 72. Zakona o JN -Korišćenje tehničkih specifikacija.
Zbog toga se naše drugo pitanje naručiocu odnosi na to da se izvrši preformulacija zahteva da se dinamički opseg menja po 1 dB u opsegu do 200 dB, koliko aparat po zahtevu naručioca mora da ima i da se dozvoli promena u inkrementima maksimum 5 dB iz razloga, a koji je dobro poznat naručiocu, da promene od 1 dB ni na koji način ne utiču na promenu slike, tako daje za fino podešavanje sasvim dovoljna mogućnost podešavanja po maksimum 5 dB.
S obzirom da se analizom prethodno sprovedenih javnih nabavki za korisnika KC Vojvodina-Klinika za ginekologiju i akušerstvo može zaključiti da su svi ultrazvučni aparati nabavljeni u prethodne dve godine, nabavljeni isključivo od istog proizvodjača Samsung-Medison, jasno nas upućuje na zaključak da je ova Klinika zatvorena za sve ostale renomirane svetske proizvođače ove vrste medicinskih uređaja, a njih najmanje 6 poseduje validno registrovane aparate ovog tipa u ALIMS-u.
Smatramo da bi se na taj način ispoštovao stav 2 člana 10. Zakona o javnim nabavkama -Načelo obezbeđivanja konkurencije, kao i član 70. stav 1, Opšta pravila o tehničkim specifikacijama, i omogućila konkurenciju u postupku sprovođenja ove javne nabavke i na ovu javnu nabavku ne bi bi imao ekskluzivno pravo samo jedan ponudjača”


ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

1. Наручилац остаје при својим захтевима из Конкурсне документације и напомиње да и други понуђачи поседују у АЛИМС-у регистроване сонде матричне ili single crystal технологије за портабилне ултразвучне апарате, тако да је тиме задовољено начело једнакости.

2.  С обзиром да је Клиника за гинекологију и акушерство у оквиру Клиничког центра Војводне најважнија клиника тог типа у Војводини и припада терцијалном нивоу здравтвствене заштите, потребно је да апарат припада вишој класи. Због тога је и тражена карактеристика за подешавање динамичког опсега у инкрементима од 1 dB,  јер је фино подешавање у овом малом опсегу потребно за врхунску дијагностику ради бољег подешавања контраста и нијанси сиве боје. Из свега наведеног напомињемо да наручилац остаје при својим захтевима из Конкурсне документације.



С поштовањем, 
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