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ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

БРОЈ 137-16-О - Набавка медицинске опреме за потребе клиника КЦВ


ПИТАЊА  ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА И ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:

„ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК БРОЈ 137-16-O

питања за партију број 2 Апарат за анестезију:
 
питање број 1:
ставка гласи:
* Elektronska regulacija koncentracije O2 u smeši azot oksid-kiseonik od najmanje 28 Vol% do 100Vol%
молим вас промените у
* Elektronska regulacija koncentracije O2 u smeši azot oksid-kiseonik od najmanje 25 Vol% do 100Vol%
образложење: 25 процената је универзални стандард, тиме омогућујете и другим понуђачима да учествују у поступку јавне набавке
 
питање број 2:
ставка гласи:
* O2 sigurnosni protok za hitnu ventilaciju podesiv preko posebnog sistema 0-10L/min  
молим вас промените у 
* O2 sigurnosni protok za hitnu ventilaciju podesiv preko posebnog sistema do 10L/min  
 
питање број 3 гласи:
* Vaporizer mora posedovati elektronsko ubrizgavanje
молим вас промените у:
* Vaporizer mora posedovati elektronsko ili mehanicko ubrizgavanje
 
образложење:
електронско убризгавање вапоризера је предуслов за спровођење таргетиране анестезије, с обзиром да нисте захтевали да апарат има могућност (zero flow) таргетиране анестезију молим вас прихватите нашу сугестију
 
питање број 4:
ставка гласи:
* Mogućnost brzog jednostepenog prelaska iz manuelne u automatsku ventilaciju, i obrnuto
молим вас промените у 
 
* Mogućnost brzog prelaska iz manuelne u automatsku ventilaciju, i obrnuto
 
питање број 5:
ставка гласи:
* Pritiskom regulisana volumenom kontrolisana ( PRVC )
молим вас промените у 
* Pritiskom regulisana volumenom kontrolisana ( PRVC ) ili odgovarajuce
 
питање број 6:
ставка гласи:
* Protok svežeg gasa  0.3 l/min do 20 l/min I većeg raspona
молим вас промените у 
* Protok svežeg gasa  0.3 l/min do 15 l/min I većeg raspona
 
питање број 6:
ставка гласи:
* PEEP : 0-50 cmH2O
молим вас промените у 
* PEEP : do 35 cmH2O
 
питање број 6:
ставка гласи:
* Prikaz 6 krivih u boji istovremeno, pri čemu se po izboru mogu prikazati krive: pritisak, protok, volumen, anestetik, CO2, O2
молим вас промените у 
* Prikaz 5 krivih u boji, pri čemu se po izboru mogu prikazati krive: pritisak, protok, anestetik, CO2, O2
  
Партија 3. - Набавка операционе лампе са ХД видео системом и монитором, 2ком.

питање број 1:
Zahtevano je 
-              Index rastapanja boje ( CRI ) :  95 Ra pri 3900 Kelvina.
-              Radni vek LED dioda  60.000 časova i više
-              Dubina svetlosnog snopa od 100 do 110 cm
-              Digitalni zoom 12x (144x ukupno sa optičkim zoom-om)
-              Kamera centralno postavljena u glavnom svetlu
 
da li je za vas prihvatljivo 
 
-              Index rastapanja boje ( CRI ): 95 pri 3800K ili više
-              radni vek 50.000 casova ili više
-              dubina svetlosnog polja od 100cm ili više
-              digitalni zoom12 x (120x ukupno sa optickim ili više)
-              kamera postavljena u glavnom svetlu “

ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:
Одговори на питања за Партију бр.2. - Набавка апарата за анестезију за потребе Клинике за очне болести КЦВ
1. Прихвата се предлог потенцијалног понуђача.
2. Прихвата се предлог потенцијалног понуђача.
3. Наручилац остаје при својим захтевима. Вапоризер са електронским убризгавањем је најновије техничко решење где се сам вапоризер налази у кружном систему и омогућава тачну, прецизну и брзу испоруку анестетика и рад са хладним гасовима без додатног загревања. Овакав систем има предности у свим видовима анестезије а не само у таргетираној (’zero flow’) анестезији. 
Увидом у понуду и каталоге производа неколико референтних светских произвођача установљено је да постоји више произвођача чији апарати поседују ову технологију.
4. Прихвата се предлог потенцијалног понуђача.
5. Прихвата се предлог потенцијалног понуђача.
6. Прихвата се предлог потенцијалног понуђача.
6. (7.) Прихвата се предлог потенцијалног понуђача.
6. (8.) Наручилац остаје при својим захтевима. 
Увидом у понуду и каталоге производа неколико референтних светских произвођача установљено је да постоји више произвођача чији апарати поседују ову ставку.

Одговори на питања за Партију бр.3. - Набавка операционе лампе са ХД видео системом и монитором, 2ком. за потребе хируршког операционог блока КЦВ
1. Делимично се прихвата предлог потенцијалног понуђача.

Наручилац ће на основу свих прихваћених предлога потенцијалног понуђача припремити и у законском року објавити прве измене и допуне предметне конкурсне документације бр. 137-16-О - Набавка медицинске опреме за потребе клиника КЦВ.
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