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ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

БРОЈ 73-17-О - Набавка медицинске опреме за потребе клиника 
Клиничког центра Војводине


ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:

„Poštovani,
Nakon detaljne analize konkursne dokumentacije za JN 73-17-O - Nabavka medicinske opreme za potrebe klinika Kliničkog centra Vojvodine postavljamo Vam sledeća pitanja za Partiju broj 2 - Nabavka ultrazvučnog aparata za Urgentni centar:
1.Da li je za naručioca prihvatljivo da stavku 1 tehničkih karakteristika definiše na sledeći način:

    1. Rezolucija monitora minimalno 1024x768.
    - Predmetna korekcija ne utičena kvalitet dijagnostičke slike i istu poseduje najveći broj renomiranih proizvođača utltrazvučnih aparata.Trenutno definsan parametar u kombinaciji sa ostatkom tehničke specifiakcije može da ispuni samo jedan proizvođač ultrazvučnih aparata.
2.Da li je za naručioca prihvatljivo da stavku 2 tehničkih karakteristika definiše na sledeći način:

    2. Kontrolni LCD monitor (minimalna dijagonala 8.9 inča) osetljiv na dodir integrisan u operativnu tablu aparata za brži pristup funkcijama aparata i merenjima.
    - Predmetna korekcija od 1,1 inča nema utiče uticaj na eroziranje nivoa ergonomije pri radu niti na funkcionalnost predmtnog parametra već ima za omogućavanje većeg broja ponuđača.Trenutno definsan parametar u kombinaciji sa ostatkom tehničke specifiakcije može da ispuni samo jedan proizvođač ultrazvučnih aparata.
3.Da li je za naručioca prihvatljivo da stavku 3 tehničkih karakteristika definiše na sledeći način:

    3. Integrisana puna QWERTY tastatura 
Predmetna korekcija ne umanjuje kvalitet aparata već ima za cilj učešće većeg broja ponuđača,pritom apsolutno je uskladu sa funkcionalnošću predmetne stavke.Trenutno definsani parametar u kombinaciji sa ostatkom tehničke specifikacije je diskriminatorski definisan i ima za cilj favorizovanje isključivo jednog proizvođača.

4.Da li je za naručiuca prihvatljivo da stavku 4 tehničkih karakteristika izostavi iz predmetne specifikacije jer ista u kombinaciji sa ostatkom tehničke specifikacije favorizuje isključivo jedong proizvođača.Broj programibilnih tastera nema smisla iz razloga što apsolutno svaki proizvođač ultrazvučnih aparata ima rešeno pitanje tastera na operativnoj tabli koje ispunjavaju svaki zahtev po pitanju upravaljanja radom aparata.
5.Da li je za naručioca prihvatljivo da stavku 4 tehničke specifikacije definiše na sledećin način:
    5. Istovremeni prikaz u realnom vremenu slike u B modu i kolor dopler slike u formatu jedna pored druge.
    - Navedena korekcije ne utiče na funkcionalnost traženog parammetra.Zahtev za prikazom slika jedna pored druge i jedna ispod druge aspolutno nema smisao i ima za cilj favorizovanja jednog ponuđača jer je za dijagnostiku apsolutno svejedno da li se slika priakzuje jedan ispod druge ili jedan pored druge.
6.Da li je za naručioca prihvatljivo da stavku 6 tehničkih karakteritika izostavi iz predmetne specifikacije.Tražena stavka nema nikakvu dijagnostičku vrednost već u kombinaciji sa ostatkom tehničke specifikacije ima za cilj favorizovanje jednog ponuđača.
7.Da li je za naručioca prihvatljivo da stavku 7 definiše na sledeći način:
    7. Mogućnost nadogradnje na elastografiju. 
Nadogradnja mora biti dostupna na ponuđenim sondama: konveksnoj i linearnoj sondi.
Predmetna korekcija ne izostavlja traženu funkcionalnost.Insistiranje na tipu elastografije nema utemeljenje jer je naručilac u obavezi da omogući učešće svim ponuđačima koji mogu da ponude ultrazvučne aparate koji poseduju mogućnost nadogradnje na navedenu funkcionalnost.Pritom navedeni tip tehnologije je zahtevan kao "mogućnost nadogradnje"stoga ne dokazuje se realna namera da se uopšte koristi elastografije.Insistiranje na navedenoj stavci u kombinaciji sa ostatkom tehničke specifikacije ima za cilj omogućavanje učešća samo jednom proizvođaču. 
8.Da li je za narućioca prihvatljivo da predmetnu stavku izostavi predmetne specifikacije jer ista u kombinaciji sa ostatkom tehničke specifiakcije favorizuje isključivo jednog ponuđača.U tehničkim karakteristikama za konveksnu sondu se ne navodi se da je obavezno dostaviti vodič za biopsiju stoga trenutno definisan zahtev čini još očiglednije diskriminišućim.
9.Da li je za naručioca prihvatljivo da stavku 9 izostave iz tehničke specifikacije jer ista u kombinaciji sa ostatkom tehničke specifikacije omogućuje da predmetnu tehničku specifikaciju može da ispuni isključivo jedan proizvođač.Tehnologija ultrazvučnih sondi ne može da bude parametar na kome se insistira jer različiti prozvođači ultrazvučnih aparat nude različite tehnologije izrade sonde koje ispunjavaju svoju svrhu i funkcionalnost u potpunosti.

10.Da li je za naručioca prihavtljivo pa stavku 10 izostave iz tehničke specifikacije jer ista u kombinaciji sa ostatkom tehničke specifikacije čini da predmetnu tehničku specifiakciju može da ispuni samo jedan ponuđač.Napomijemo da se stavka 9 navodi kao "mogućnost priključenja" te insistiranje na istoj nema smisao da bude zahtevani parametar jer se ne dokazuje realna namera za navedenom funkcionalnošću.Trenutno definsani parametar u kombinaciji sa ostatkom tehničke specifikacije je diskriminatorski definisan i ima za cilj favorizovanje isključivo jednog proizvođača.

11.Da li je prihvatljivo da stavku 11 tehničke specifikacije definiše na sledeći način:

11. Linearna sonda za meka tkiva orijentacionih opsega radnih frekvencija od 7,0 - 13,0 MHz ili šireg, širine vidnog polja minimum 45 mm sa minimalno 192 kristalna elementa sa vodičem za biopsije.
Predmetna korekcije je u sladu traženom funkcionalnošću pritom svi parametri su u zahtevanim opsezima.Trenutno definisana stavka u kombinaciji sa ostatkom tehničke specifiakcije čini da predmetnu tehničku specifikaciju može da ispuni samo jedan proizvođač.
12.Da li je za naručioca prihvatljivo da stavku 12 tehničke specifikacije definiše na sledeći način:

12. Linearna sonda za biopsije orijentacionog opsega radnih frekvencija 3,0 - 13,0 MHz ili šireg, širine vidnog polja minimum 45 mm.
Predmetna korekcije je u sladu traženom funkcionalnošću pritom svi parametri su u zahtevanim opsezima.Trenutno definisana stavka je definisana diskrimanotorskii u kombinaciji sa ostatkom tehničke specifiakcije čini da predmetnu tehničku specifikaciju može da ispuni samo jedan ponuđač“



ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА:

1. Ставка 1. захтеваних основних техничких карактеристика није резолуција монитора. 
2. Ставка 2. није карактеристика захтеване величине монитора.
3. Ставка 3. минимално захтеваних основних техничких карактеристика није тастатура.
4. Ставка 4. није број тастера који се могу програмирати, те захтев да се ставка бр. 4. минимално захтеваних основних техничких карактеристика избаци није прихватљива.
5. Ставка 4. минимално захтеваних основних техничких карактеристика није ставка која се односи на приказ слике те није могуће размотрити захтев потенцијалног понуђача.

Наручилац напомиње да ће, уколико се горе наведени захтеви за додатним појашњењем односе на захтеване основне техничке карактеристике по предпоставци наручиоца (резолуција монитора, величина монитора, тастатура апарата, итд), свакако прихватити све сугестије те да ће приступити изради и, у складу са Законом који регулише предметну област јавних набавки, објави потребних измена конкурсне документације.

6. Није прихватљиво из објективних разлога потреба наручиоца. Наиме, као репрезентативна здравствена установа на територији АПВ, наручилац има изузетно велики број пацијената те је захтевана у ставци број 6. – „најмање 15 тастера који се могу програмирати по жељи корисника“ карактеристика заснована на пракси и досадашњем начину рада запослених код наручиоца и омогућава брже и квалитетније пружање услуге пацијентима, тј. корисницима здравствене заштите код РФЗО.
7. Ставка 7. ни основних карактеристика ни напредних функција није предметна надоградња на еластографију из захтева за додатним појашњењем потенцијалног понуђача.
8. Наручилац никако не може да разуме на коју минимално захтевану техничку карактеристику се односи питање/захтев.
9. Није прихватљиво. Свака од сонди мора имати избор од најмање три фундаменталне радне фреквенције, а више је свакако пожељно.
10. Наручилац никако не може да разуме на коју минимално захтевану техничку карактеристику се односи питање/захтев.
11. Ставка 11. није линеарна сонда за мека ткива.
12. Ставка 12. није линеарна сонда за биопсије.

Узимајући у ообзир да је у минимално захтеваним техничким карактеристикама које предметна опрема мора да задовољава за све партије предметног поступка, а самим тим и за партију број 2. - Набавка ултразвучног апарата за Ургентни центар КЦВ, јасно наведено и одвојено по алинејама које су то тражене техничке карактеристике, молимо потенцијалног понуђача да понови своја питања са јасно наведеном техничком карактеристиком за коју захтева додатно појашњење а наручилац ће одговорити у складу са Законом који регулише предметну област јавних набавки и у роковима које исти прописује.
[bookmark: _GoBack]
Наручилац је слободан да напомене да поступак јавне набавке спроводи у потпуности у складу са начелима Закона који регулише предметну област, а на основу објективних потреба Клиника и Центара наручиоца као репрезентативне здравствене установе на територији АПВ, те да није у могућности да своје потребе и захтеве прилагођава појединим потенцијалним понуђачима који сматрају да им се мора омогућити да поднесу понуду. 
Наручилац у предметном поступку јавне набавке опреме за потребе Клиника и Центара КЦВ, као и у свим осталим спроведеним поступцима, ни једним својим захтевом није изашао из оквира актуелних и савремених решења и карактеристика које предметна опрема треба да задовољи, што даље значи да наручилац жели да обезбеди најбољу могућу медицинску опрему за расположива средства у датом моменту на тржишту. Ову тврдњу наручилац апсолутно може да поткрепи бројним изменама на основу објективних и прихваћених сугестија и захтева потенцијалних понуђача, али застарела и превазиђена технолошка решења и техничке карактеристике предметне опреме која се набавља, из одрживих и оправданих разлога неће бити узета у разматрање.

   С поштовањем, 
Комисија за јавну набавку 73-17-О
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