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ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 


БРОЈ 194-18-О - Набавка медицинске опреме I за потребе клиника Клиничког центра Војводине
ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:

“Poštovani,
za gore navedenu javnu nabavku pitanje potencijalnog ponuđača za partiju 11. videostub za videostroboskopiju:
Tačka 1.1.
1. naveli ste izvor svetla: LED; 6400 K – molimo naručioca da potvrdi da će prihvatiti ponudu
koja neznatno  odstupa od Vašeg zahteva i da potvrdi da će prihvatiti ponudu od 6000 K, 
obzirom da to ne utiče na funkcionalnost opreme i objektivno zadovoljava svrhu i namenu predmetne medicinske opreme?
1. naveli ste da li jedinica za kameru mora posedovati USB i SD memorijske module, kao i  USB memoriju od 8 GB, SD memorijsku
karticu, pa molimo naručioca da prihvati ponudu gde sama jedinica za kameru poseduje HDD memoriju od 500 GB
što je daleko kvalitetnije i više od zahtevane memorije koju ste naveli u konkursnoj dokumentaciji?

Tačka 1.2.
1. naveli ste  glava kamere  f=25-50 mm, mogućnost sterilizacije gasom sa integrisanim Parfokalnim Zoomom,
čime direktno navodite  određenog ponuđača, pa molim da prihvatite ponudu ponuđača čija je glava
kamere f=22mm što neznatno odstupa od Vašeg zahteva a zadovoljava objektivnu svrhu i namenu medicinske
opreme, jer ista takva oprema zadovoljava potrebe korisnika u više zdravstvenih ustanova između ostalih jedan takav isti uređaj
postoji i na Kliničkom centru Vojvodine- zgrada Poliklinike?

Tačka 1.6.
1. naveli ste mogućnost sterilizacije u EtO Gad, Sterrad® 100S i  Steris ®System 1/Sistem 1E. Molimo naručioca
da potvrdi da će prihvatiti ponudu koja ispunjava jednu od pomenute tri mogućnosti  (opcije)
jer je suštinski zahtev “ mogućnost sterilizacije” koji adekvatno ispunjava bilo koji od 3 opciona načina?
1. naveli ste ugao gledanja 85°,  savitljivost gore/dole: 140°/140°, radna dužina 30 cm, spoljašnji dijametar od 3,7mm
čime direktno navodite 1 određenog proizvođača pa molim naručioca da potvrdi da će prihvatiti ponude drugih
ponuđača koji ne utiču na objektivnu svrhu i namenu medicinske opreme. Molim da potvrdi da će prihvatiti ponuda čiji je
ugao gledanja sa odstupanjem od 5% i to da će prihvatiti ugao od 80°, molim za potvrdu da će prihvatiti 
savitljivost gore/dole sa odstupanjem  i da će prihvatiti savitljivost 140°/140°, kao i da će prihvatiti spoljašnji
dijametar sa neznatnim odstupanjem i da će prihvatiti ponudu od 4mm. 
1. naveli ste superiorni vek trajanja- molim da izbacite stavku koja nema nikakve veze sa tehničkim karakteristikama jer to nije 
realan zahtev i ne postoji mogućnosti dokazivanja iste, već je samo reklamna tvrdnja jednog proizvođača.

Tačka 1.7. 
1. naveli ste  mogućnost uvećanja 4X, čime opet direktno navodite određenog proizvođača pa molimo naručioca da prihvati
ponudu čije uvećanje od 1,5 X je sasvim dovoljnoza potrebe stroboskopije. Takođe napominjemo da se laringoskop koristi uz
kameru koja  ima mogućnost dodatnog uvećanja slike pa molimo naručioca da prihvati ponudu koja objektivno zadovoljava svrhu i namenu
predmetne medicinske opreme koja se nabavlja za ORL kliniku naručioca?
1. Naveli ste dužinu od 15 cm- naše pitanje da nije napravljena greška jer se u praksi obično koristi dužina od 17 do 20 cm i molimo
naručioca da potvrdi da će prihvatiti ponudu  od 19,5 cm?
1. naveli ste mogućnosti sterilizacije   Tele-Laryngo- Pharyngoscope u autoklavu, pa molimo naručioca da prihvati i ponudu koja ima
drugačiju mogućnost sterilizacije?

Tačka 1.8. 
1. Molimo naručioaca da kolica za opremu izbaci iz tehničkih karakteristika jer smatramo da kolica nikako ne mogu da utiču
na funkcionalnost i namenu opreme. Ukoliko to nije moguće molimo naručioca da potvrdi da će prihvatiti i ponude drugih ponuđača
koje nemaju mogućnost nosivosti od 50 kg jer ukupna težina svih ovih stavki ne može biti veća od 20 kg pa ne vidimo razlog zašto
biste navodili sve ove stavke koje nikako ne utiču na objektivnu namenu i svrhu upotrebe medicinske opreme?
Takođe molimo da Izbacite  i stavku vezanu za dimenzije i težine  iz tačke 1.1.”

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
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Предложене техничке карактеритике не задовољавају потребе наручиоца и захтевају  комплетну измену конфигурације постојећег система која нама није прихватљива.
Наручилац остаје при својим условима из конкурсне документације.



         С поштовањем, 
Комисија за јавну набавку 194-18-О
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