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ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

БРОЈ 65-20-ОП Набавка медицинске опреме за потребе Клинике за гинекологију и акушерство – адаптирани део ламеле Б и Ц

ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:

[bookmark: bookmark4]“Обраћамо Вам се за додатним појашњењима техничке спецификације за јавну набавку ОTВОРЕНИ ПОСТУПАК БРОЈ 65-20-ОП - Набавка медицинске опреме за потребе Клинике за гинекологију и акушерство – адаптирани део ламеле Б и Ц. 
Молимо Вас да доставите додатна појашњења за следеће партије (19 и 33) и за све наведене позиције из партија: 
ПАРТИЈА 19.
Наведено је: 
	6. Склопиве бочне шине

	7. Пар бочних шина

	8.Бочне сине се састоје од три хоризонталне шипке.

	9.Бочне сине се лако скидају и склапају.

	10.Антистатички душек за стречер са бочним шинама


Молимо Вас да објасните на шта се тачно мисли под изразом бочне шине. Да ли се мисли на бочне ограде?
Наведено је: 
	13
	Ручка за гурање са прикијучком за инфузиони сталак


Молимо Вас да објасните на шта се тачно мисли под изразом ручка за гурање?
Наведено је: 
	14
	Подигнута ручка за гурање израђена у облику тубуларног челика, лакирана епоксидним прахом. Потисна ручка опремљена је утичницом за уметање инфузионог сталка које ие подесиво по висини.


 Молимо Вас да појасните ову ставку.
ПАРТИЈА 33.
Наведено је: 
	5
	2x педала.


Молимо Вас да појасните ову ставку. 
Наведено је: 
	11. Држачи за уклоњиве плоче чела кревета + механичко затвартање.


Молимо Вас да појасните ову ставку.
Наведено је: 
	13
	Лежећа површина – челичне ламеле.


 Молимо Вас да појасните ову ставку.
Молимо да што детаљније објасните тражене позиције како бисмо дали адекватну понуду.”

ОДГОВОРИ  НАРУЧИОЦА:

1. Односи се на бочне граничнике (шине, ограде...). 

2. Мисли се на ручку за инфузиони сталак тј. место на стречеру предвиђено за манипулисање истим. 

3. Додатни опис претходне ставке. Односи се на место за прихват (ручка) за инфузиони сталак који се извлачи из рама кревета, са могућношћу подешавања висине (сталка за инфузију).

4. Односи се на претходну ставку 'точкови са централном кочницом' и подразумева две педале тј. ножне полуге за активирање кочнице точкова кревета. 
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5. Јасно се односи на држаче чеоних плоча кревета које се по потреби могу скидати (демонтирати), а осигурање истих треба бити најмање механичко уз помоћ завртња. 

6. Захтевано је да лежеће површине буду ојачане челичним плочама (ламелама).



         С поштовањем, 
Комисија за јавну набавку 65-20-ОП
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