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Број: 65-20-ОП/3-8
Дана: 02.04.2020. године


ПРЕДМЕТ: ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

БРОЈ 65-20-ОП Набавка медицинске опреме за потребе Клинике за гинекологију и акушерство – адаптирани део ламеле Б и Ц


ПИТАЊA ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:

[bookmark: bookmark4]“Poštovani,
analizom konkursne dokumentacije za JN OP 65-20 ustanovili smo da su nam potrebna dodatna pojašnjenja.
Pitanja za partiju broj 2 – Ultrazvučni aparat srednje klase 2 kom
Pitanje 1.
Tačka 1. zahteva se: - 21" wide LED MONITOR visoke rezolucije, sa  filterima koji ostranjuju neželjene smetnje
Predlažemo minimalnu izmenu karakteristike:  min. 21" wide LED/LCD MONITOR visoke rezolucije, sa  filterima koji ostranjuju neželjene smetnje 
''Filteri koji ostranjuju neželjene smetnje''  – zahtevana tehnolgija je kod zainteresovanog ponuđača smeštena u sam proces formiranja/obrade slike, te samim tim nije potrebno da monitor poseduje dodatne filtere – da li je za naručioca prihvatljiva ovo ekvivalentno rešenje?
Poznato je da postoje različite tehnologije proizvodnje monitora kod ultrazvučnih aparata, ali sam način izrade (a da je nove generacije i da nije CRT monitor) nisu od presudnog značaja za korisnika, niti za sam dijagnostički kvalitet slike. Uz tehnologiju izrade, smatramo da je i sama veličina monitora, osvetljaj, broj nivoa sive, kontrast i ostali faktori od značaja, te oslanjanje na isključivu tehnologiju izrade je ograničavajuća iz razloga što ukoliko neko na aparatu poseduje monitor od 22'' ( što je bolje od traženog) ili pak bolji kontrast, osvetljaj, nivo sive i sl. ne može da učestvuje i ponudi svoje rešenje. Predlog izmene ove tačke suštinski ima za cilj da drugi ponuđači ponude jednako vredno rešenje/tehnologiju izrade i veličine monitora.
Pitanje 2.
Tačka 2. zahteva se: 10" Wide LED Touch Screen
Predlažemo minimalnu izmenu karakteristike:  min. 10" Wide LED/LCD Touch Screen
Predložena izmena je minimalna, iz razloga što ako neko na svom aparatu poseduje touch screen od 13'' u LCD tehnologiji ne može da učestvuje u postupku JN, te shodno tome je predlog koji nema za cilj da umanji tehničke karakteristike aparata već naprotiv. Suština je da korisnik ima touch screen ekran, koji se koristi za brže upravljenje UZ apartom – a tehnologija izrade i sama veličina (ukoliko je razlika u nekoliko inča) nema za cilj da umanji ili utiče na kliničko funkcionisanje ultrazvučnog aparata.
Pitanje 3. 
Tačka 7. zahteva se: Tehnologija kojom se automatski prema najčešće korišćenim sondama podešavaju priseti za nju.
Da li je za naručioca prihvatljiva odgovarajuća tehnologija, kojom se čuvaju određena podešavanja prema zadatim parametrima korisnika i/ili pacijenata za izabranu sondu i pritiskom na dugme se automatski aktiviraju predhodno sačuvani parametri? Suštiski obe tehnologije imaju za cilj isto rešenje, a to je da se smanji broj iterakcije korisnika (doktora) i aparata.
Pitanje 4.
Tačka 9. zahteva se: Integrisana radna stanica  najmanje  2.6 GHz
Predlažemo minimalnu izmenu karakteristike: Kompatibilna radna stanica  najmanje  2.6 GHz
Kompatibilna radna stanica ima za cilj da može da se poveže sa ponuđenim ultrazvučnim aparatom I da služi za arihiviranje I kreiranje izveštaja za pacijente. Na ovaj način definisana tačka suštinski omogućava isto što I integrisana radna stanica.
Pitanje 5. 
Tačka 10 zahteva se: SSD 512 GB ugrađen disk
Predlažemo minimalnu izmenu karakteristike: HDD min. 500 GB
Molimo za razjašnjenje da li se zahtevni disk odnosi na ponuđeni ultrazvuk ili eksternu radnu stanicu? 
U bilo kom od ponuđenih slučajeva, smatramo da predložen način izmene ove tačke, omogućava veću konkuretnost u postupku JN, jer ukoliko neko poseduje HDD od 1TB neće moći da učestvuje u postupku – na način kako je prvobitno definisana tačka. Suština ovog pitanja/problema je definisanje količine slobdone memorije za smeštanje/arhiviranje pacijenata, te shodno tome je i predlog koji nema uticaj na dijagnostički kvalitet aparata. Takođe, Naručilac već poseduje PACS sistem u kome se mogu uskladištiti ( i to na duži vremenski period) značajne količine informacija sa ultrazvučnog aparata i to na neograničen vremenski period, bez ikakvih problema.
Pitanje 6.
Tačka 11. zahteva se: - Formati za arhiviranje slika: DICOM, JPEG, MPEG, TIFF, AVI I BMP
Predlažemo minimalnu izmenu karakteristike: -Formati za arhiviranje slika: DICOM I PC formati
Na ovaj način definisana tačka 11. omogućava veću konkuretnost u postupku JN, bez organičavanja konkurencije, jer suštinski ispunjava I zadovoljava kriterijume koje je naručilac zahtevao, uz mogućnost da zainteresovani ponuđači ponude na svojim aparatima dostupne, a odgovarajuće, formate.
U slučaju neprihvatanja naše sugestije, molimo Vas da navedete razloge insistiranja na određenim formatima za arhiviranje, imajući u vidu da su i različiti  PC formati u upotrebi u vašoj ustanovi.
Pitanje 7.
Tačka 14 zahteva se: 2D višefrekventna konveksna sonda 1-7 MHz, SINGLE CRISTAL tehnologije, 2D Višefrekventna endovaginalna sonda: 2-11MHz, sa odgovarajućim vođicama za biopsiju - 3kom.
Da li je za naručioca prihvatljiva minimalna izmena tačke tako da glasi: 2D višefrekventna konveksna sonda 2-6 MHz ili šire, napredne tehnologije, 2D Višefrekventna endovaginalna sonda: 4-9MHz ili šire, sa odgovarajućim vođicama za biopsiju - 3kom.
Suština ostaje ista, bez da se dovodi do smanjenja tehničkih karakterisika samog aparata I sondi, već je omogućeno da veći broj ponuđača ponudi ekvivalentno rešenje prema proizvođačkoj specifikaciji, u ovom slučaju frekvetnom opsegu I načinu izrade sonde – za koju određeni proizvođači koriste različite tehnologije ( neke od tehnologija single crystal, low-loss lens itd...) kako bi unapredili svoje sonde/aparate da odgovaraju potrebama naručioca. 
Pitanje za partiju br. 3 portabilni ultrazvučni aparat 1 kom
Pitanje 1.
Tačka 5. Zahteva se: Visokorezolutivna multifrekventna endovaginalna sonda frekvencijskog opsega 4-9MHz
Da li je za naručioca prihvatljiva minimalna izmena tačke tako da glasi: Visokorezolutivna multifrekventna endovaginalna sonda frekvencijskog opsega 4-9MHz ili šire.
Na ovaj način se povećava konkuretnost u postupku JN bez da se dovodi do smanjenja tehničkih karakterisika samog aparata I sondi, već je omogućeno da veći broj ponuđača ponudi ekvivalentno rešenje/sondu, tako da suština zahteva ostaje nepromenjena u odnosu na prvobitno postavljen zahtev. 
Pitanje 2.
Tačka 6. zahteva se: Visokorezolutivna multifrekventna konveksnom sonda frekvencijskog opsega 2-5MHz
Da li je za naručioca prihvatljiva minimalna izmena tačke tako da glasi: Visokorezolutivna multifrekventna konveksnom sonda frekvencijskog opsega 2-5MHz ili šire
Na ovaj način se povećava konkuretnost u postupku JN bez da se dovodi do smanjenja tehničkih karakterisika samog aparata I sondi, već je omogućeno da veći broj ponuđača ponudi ekvivalentno rešenje/sondu, tako da suština zahteva ostaje nepromenjena u odnosu na prvobitno postavljen zahtev.
Pitanje 3.
Tačka 11 zahteva se: baterija koja omogućava nezavisan rad najmanje 60 min.
Da li je za naručioca prihvatljiva minimalna izmena tačke tako da glasi: baterija koja omogućava nezavisan rad 60 min. (+/- 15 min.) 
Na ovaj način definisana tačka 11. omogućava veću konkuretnost u postupku JN, sa mogućnošću učestvovanja većeg broja zainteresovanih ponuđača. Sama baterija, pa bila ona I od 2 sata, tokom vremena može da se smanji na 5 min. da omogućava rad aparata bez punjenja. Shodno navedenom, predlažemo izmenu koja neće uticati na dijagnostički kvalitet slike ultrazvučnog aparata. Suština zahteva naručioca je da aparat poseduje bateriju I da je apart moguće da radi na istu, te ova minimalna izmena je u shkladu sa prvobitnim zahtevom.
Pitanje 4.
Tačka 13. Zahteva se: Integrisana radna stanica najmanje  1,5 Ghz
Predlažemo minimalnu izmenu karakteristike: Kompatibilna radna stanica  najmanje  1.5 GHz
Kompatibilna radna stanica ima za cilj da može da se poveže sa ponuđenim ultrazvučnim aparatom I da služi za arihiviranje I kreiranje izveštaja za pacijente. Na ovaj način definisana tačka suštinski omogućava isto što I integrisana radna stanica 
Pitanje 5.
Tačka 14. zahteva se: najmanje SSD 128Gb RAM 4Gb, 6 USB porta, mogućnost instalacije eksternog diska.
Predlažemo minimalnu izmenu karakteristike: Radna stanica najmanje SSD 128Gb RAM 4Gb, 6 USB porta, mogućnost instalacije eksternog diska.
Mišljenja smo da se zahtevana tačka odnosi na eksternu radnu stanicu – jer zahtevani podaci od veličine memorije HDD I RAM, kao I broj USB portova – nemaju uticaja, niti kliničkog značaja na dijagnostički kvalitet ultrazvučnog aparata. Suština ultrazvučnog aparata su druge tehničke karakteristike koje nisu navedene u tački 14., te shodno tome je predložena izmena. , Ponovo napominjemo da naručilac već poseduje PACS sistem u kome se mogu uskladištiti ( i to na duži vremenski period) značajne količine informacija sa ultrazvučnog aparata i to na neograničen vremenski period, bez ikakvih problema.
Pitanje 6.
Tačka 15. zahteva se: -Formati za arhiviranje slika: DICOM, JPEG, TIFF, AVI 
Predlažemo minimalnu izmenu karakteristike: -Formati za arhiviranje slika: DICOM I PC formati
Na ovaj način definisana tačka 15. omogućava veću konkuretnost u postupku JN, bez organičavanja konkurencije, jer suštinski ispunjava I zadovoljava kriterijume koje je naručilac zahtevao, uz mogućnost da zainteresovani ponuđači ponude na svojim aparatima dostupne, a odgovarajuće, formate.
U slučaju neprihvatanja naše sugestije, molimo Vas da navedete razloge insistiranja na određenim formatima za arhiviranje, imajući u vidu da su i različiti  PC formati u upotrebi u vašoj ustanovi.“



ОДГОВОРИ  НАРУЧИОЦА:


Партија број 2.
1. Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и предметну тачку ће изменити да гласи у складу са захтевом – „21" wide LED/LCD MONITOR visoke rezolucije, sa  filterima koji ostranjuju neželjene smetnje“. 
Даље, наручилац јасно напомиње да неће одбити понуду понуђача која нуди боље и квалитетније решење све док исти „понуди одговарајући доказ да добра, услуге или радови које нуди на суштински једнак начин испуњавају услове из спецификације и траженог стандарда“ чл. 71, став 3. Ово значи да потенцијални понуђачи апсолутно не морају да шаљу захтеве за додатним појашњењима и изменама конкурсне документације на такав начин да се захтеване спецификације уподобе предметном добру које они сами желе да понуде, већ је довољно да у својој понуди доставе доказе да понуђено добро на „на суштински једнак начин испуњавају услове из спецификације“.
2. Наручилац прихвата и ову сугестију потенцијалног понуђача и предметну тачку ће изменити да гласи у складу са захтевом – „10" Wide LED/LCD Touch Screen“.
3. Наручилац упућује потенцијалне понуђаче на претходно објављено додатно појашњење конкурсне документације број 65-20-ОП/3-5. 
4. Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и напомиње да неће одбити понуду са „компатибилном радном станицом са најмање 2.6GНz“. Биће објављене потребне измене. 
5. Наручилац остаје при својим захетвима. SDD је савременија, сигурнија и пуно бржа технологија складиштења података која је већ постала стандард данашњице. Односи се на р.с.
6. Наручилац је сагласан са сугестијом и извршиће потребне измене конкурсне документације. Напомињемо да предметни захтев није дефинисан ради ограничавања, већ управо за максимално проширење конкуренције и могућности учествовања више понуђача. Из тог разлога је наручилац покушао да наведе што већи број одговарајућих формата.
7.  Наручилац је изменио предметну захтевану карактеристику на основу претходних захтева за додатним појашњењима и изменама конкурсне документације, и максимало проширио фреквентни опсег сонди а да је све у складу са објективним потребама наручиоца. Упућујемо потенцијалне понуђаче да испрате сва објављена додатна појашњења и измене конкурсне документације.



Партија број 3.
Одговор на питања број 1. и 2.: Наручилац апсолутно не разуме захтеве потенцијалног понуђача. Небројено пута је наглашено да су захтеване минималне карактеристике које предметна опрема мора да задовољи, како је јасно и дефинисано у конкурсној документацији тачка 3. – „Опис предмета јавне набавке“, тако да је недвосмислено јасно да је све боље и више од захтеваних карактеристика апсолутно прихватљиво у складу са одредбама Закона који регулише предметну област. Самим тим је и шири опсег од захтеваног прихватљив и није потребно упућивати захтеве за додатним појашњењима и/или изменама конкурсне документације. Прекопотребно је да се потенцијални понуђачи додатно едукују о регулативама ЗЈН и да са разумевањем читају конкурсну документацију. 
3.  Наручилац прихвата сугестију ради додатног проширења конкуренције али напомиње да се захтев граничи са крајње прихватљивим спецификацијама предметне опреме. Данас је 2020. година и батерије које омогућавају рад апарата независтан од ел. напајања су толико узнапредовале да је апсурдно нудити било шта што нема аутономију од најмање 1 часа рада. Наручилац ће извршити потребне измене конкурсне документације. 
[bookmark: _GoBack]4.  Прихватамо и ову сугестију потенцијалног понуђача те напомињемо да се неће одбити понуда која понуди „компатибилну радну станицу најмање 1.5Ghz“. Наручилац ће извршити потребне измене конкурсне документације.
5.   Измена није потребна, ваше мишљење је основано, тачка 14. се односи на радну станицу. 
6. Наручилац је сагласан са сугестијом и извршиће потребне измене. Напомињемо да предметни захтев није дефинисан ради ограничавања, већ управо за максимално проширење конкуренције и могућности учествовања више понуђача. Из тог разлога је наручилац покушао да наведе што већи број одговарајућих формата. Молба потенцијалног понуђача да „наведемо разлоге инсистирања на одређеним форматима за архивирање“ је самим тим апсурдна. 

         С поштовањем, 
Комисија за јавну набавку 65-20-ОП
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